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Introdução
Equipamentos de análise de dados costumam ser inacessíveis aos públicos externos às universidades e de difícil 
interpretação. Assim, ferramentas de baixo custo e portáteis são úteis para analisar amostras e tornar esse 
processo mais acessível. O uso de imagens digitais obtidas com câmera de smartphone como fonte de dados 
possibilita aplicações em metodologias de ensino.

Problema da pesquisa
É possível utilizar imagens digitais adquiridas com 
câmera de smartphone para obter infomações 
químicas de uma solução?

Objetivo Geral:

Desenvolver um método alternativo para a 
determinação do pH de soluções,  empregando extrato 
de repolho roxo como indicador natural e tratamento 
quimiométrico de imagens digitais obtidas a partir de 
uma câmera de smartphone.
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Conclusão

Eficácia do uso de imagens digitais 
como fonte de dados

Método econômico e acessível com 
materais encontrados em residências

Acessibilidade

Linearidade

Limites

Potencial

Curva de calibração com boa 
linearidade e capacidade de previsão

Aumento no resíduo em amostras de 
pH em meio extremamente alcalino
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Figura 1 - Curva de calibração e de resíduos com as amostras 
caseiras e teste.

Tabela 1 -  Figuras de Mérito obtidadas a partir da curva de 
calibração.

Materiais e Métodos

Preparação do 
extrato

Captura das 
imagens digitais

Medição dos 
valores de pH

Retirada das ROI´s

(Regiões de Interesse)

Amostras com 
extrato

Tratamento e 
análise dos dados

3 652 41


